
 

 

 

 

 

 

 

 

  نتیجه آزمون 

 شگاهمسئول فنی آزمای              

 دکتر تاج آبادی              

 
 

 

 ابعاد نمونه

 

 گرمخانه گذاری دمای  شماره استاندارد
 

 تاریخ پاسخ انجام آزمون خیتار تاریخ دریافت نمونه

mm05 mm×05 05955 °c73 50/50/99 50/50/99 59/50/99 

 شرکت نانومواد گستران پارس/ لنیپروپ یقطعات پل  نام نمونه

 Staphylococcus aureusاستافیلوکوکوس اورئوس  E.coliاشرشیاکلی  ها باکتری

 ATCC 8739 ATCC6538 شماره سویه

 056×3/7 056×3/2 (CFU/ml)غلظت مایه تلقیح 

مقدار لگاریتمی تعدادباکتریهای 

بازیابی شده از آزمونه زیست پذیر 

های آمایش نشده 

CFU/cm)بلافاصله
2
) 

Lmax –Lmin)/(Lmin)≤0.2) 

40/4 40/4 

U.  میانگین لگاریتم تعداد

باکتریهای زیست پذیر بازیابی 

شده در نمونه آمایش نشده 

CFU/cm)بلافاصله
2
) 

68/3 33/0 

Ut  میانگین لگاریتم تعداد

باکتریهای زیست پذیر بازیابی 

نمونه آمایش نشده بعد از شده در 

CFU/cm)ساعت 22
2
) 

86/0 09/0 

At  میانگین لگاریتم تعداد

باکتریهای زیست پذیر بازیابی 

شده در نمونه آمایش شده بعد از 

CFU/cm)ساعت 22
2
) 

38/3 33/3 

Rفعالیت ضد باکتریایی 
R=(Ut-U.)-(At-U.)= Ut-At 

30/3 86/3 

 3/4های آمایش شده و نشده بلافاصله پس از تلقیح باید کمتر و مساوی  تعداد باکتریهای زیست پذیر بازیابی شده در نمونهمقدار لگاریتم  04044بر اساس استاندارد -

 باشد.
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